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SPRAWOZDANIE Z BADAN LBW.818/n.2025  (Znak sprawy: LBW.9052.1.386.2025)

zwa iadres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. L. Okulickiego 9D, 26-601 Radom

Protokol uzgodnien OL.9052.1.8.25 z dn. 02.01.2025
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

dstawa badan:

dzaj probek:

cjsce pobrania prébek: Wod. publ. uj. Dabréwka Nagoérna; Janiszew ul. Zielona dz. 240
18.08.2025

Pracownik PSSE w Radomiu

PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 5667-3:2024-10
NPP.1.732.2025

18.08.2025

18.08.-03.09.2025

Stan prébki (ek) nie budzi zastrzezen

ta pobrania probek:

sbki pobrat:

:toda pobicrania probek

protokotu pobrania probek:

ta przyjgcia probek

ta rozpoczgceia i zakonczenia badan
1e informacje dotyczace probek

| badania Przedlozenie wynikéw jednostkom nadzorujacym (obszar regulowany prawnie)

formacje dot. daty, godziny, miejsca i punktu pobrania probki sq zgodne z danymi podanymi przez Zleceniodawce. W niniejszym sprawozdaniu wyniki badar i
vierdzanie zgodnosci ze specyfikacjg (jesli dotyczy) odnoszg si¢ wylqcznie do otrzymanej i badanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za
formacje podane przez Zleceniodawce. Klienta poinformowano o wlasciwym sposobie pobrania prébki i o jego wplywie na waznosé wyniku. Laboratorium
'daje niepewnosc dla wynikow, ktore po uwzglednieniu niepewnosci zawierajq wartos¢ parametryczng (dla okreslenia ich miarodajnosci). Niepewnos¢ wyniku
'dania nie uwzglednia niepewnosci zwiqzanej z pobieraniem probki.

»z pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.

pis i identyfikacja probki:

- probki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania

8/n 09:15 2/11/24 Studzienka wodomierzowa

it prawny: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

. Wyniki badan fizykochemicznych Legendsa: "-" - pie badano
. Numer prébki, wynik
Lp. Wskaznik, metodyka Im P i
818/n
Antymon pg/l <15
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS
Wartos¢ parametryczna: 5,0 pg/l
. |Chrom Ha/l <5,0

PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Warto$¢ parametryczna: 50 pg/l
i |Glin (AI) pa/l <40
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Wartos$¢ parametryczna: 200 pg/l

Kadm pa/l <0,2
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS
Warto$¢ parametryczna: 5,0 pg/l
i |Selen Hg/!| <3,0

PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS
Warto$¢ parametryczna: 10 pg/l
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+ |sod mg/I <40
PN-ISO 9964-1:1994-Ap1:2009
Metoda: FAAS

Wartos¢ parametryczna: 200 mg/l

3" - badunia poza zakresem akredvtucii PCA ni AB 363. (=) - norma archiwalna: ™ liczbu" - wynik ponizey granicy oznaczalnosci.

urorvzoval wyniki: Zanvierdzil

vadan benzeny VOL
THM

vt s B KONIEC SPRAWOZDANIA
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